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1 Priifauftrag

Bestimmung von 2,4- und 2,6-Toluoldiisocyanat in Prepolymer- und Dosenproben.

2 Priifverfahren

Die reaktiven TDI-Isomere wurden mit Diethylamin (DEA) zu den entsprechenden Harnstoffderiva-
ten umgesetzt (bis(DEA)-TDI). Die Gehalte der Derivate wurden mittels Hochdruckfllssigkeitschro-
matographie gekoppelt mit einem Massenspektrometer (HPLC/MS) ermittelt. Die Quantifizierung

erfolgte mit der Isotopenverdiinnungsmethode.

Eine detaillierte Beschreibung der analytischen Methode und der Qualitdtssicherungsmassnahmen
befinden sich im Empa Prifbericht Nr. 458'411/12.

Tabelle 1. TDI-Gehalte in Dosenproben. TDI bestimmt als bis(DEA)-TDI.

Standardabweichung
2,6- Doppelbestimmung
Probe TDI'  2,4-TDI  Summe® Summe®
[g/100g] [g/100g] [g/100g] [g/100g]
201461 - Fomo ECO base B3 - 1.6.2012 13:00 - 1. Einwaage 0.018 0.004 0.022
SM 0430 -273 AN 495 - 500ml Dose 2. Einwaage 0.018 0.004 0.023
Mittelwert 0.018 0.004 0.022 0.000
201385 - Fomo ECO base B2 - 25.5.2012 13:00 - 1. Einwaage 0.029 0.012 0.041
SM 0422 -R 274 AN 465 - 500ml Dose 2. Einwaage 0.029 0.013 0.042
Mittelwert 0.029 0.013 0.042 0.000
Fomo ECO base B2 - 6.6.2012 11:00 - 1. Einwaage 0.040 0.023 0.063
SL 0950/1203216073 - 2. Einwaage 0.042 0.025 0.067
R 275 AN 504 - 500m| Dose Mittelwert 0.041 0.024 0.065 0.002

3Gehalte von 2,6- und 2,4-Toluoldiisocyanat wurden als Diethylamin-Derivat bestimmt und in 2,6- und 2,4 Toluoldiiso-
cyanat Aquivalente umgerechnet. Die Methode erfasst alle Stoffe, welche unter den gewéhlten Bedingungen in die Diet-
hylamin-Derivate von 2,6 und 2,4-Toluoldiisocyanat umgesetzt werden. Fir 2,6- und 2,4-Toluoldiisocyanat selbst betrégt
die Umsetzung mindestens 95%.

b Standardabweichung der Doppelbestimmung.



